
Subject: Aw: Neuberger W242 Röhrenprüfer
Posted by Radio-aktiv on Mon, 20 Jun 2022 19:57:59 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo,

bei 1,8mA und 168K fallen 302,4V am Trimmer ab. Das Instrument ist dann ein Amperemeter
mit 1,8mA Vollausschlag. Solange alles funktioniert kann man es sicher so lassen. Längeren
Betrieb bei Vollausschlag sollte man vermeiden. Ich denke das das bei einem
Röhrenprügerät sowieso kaum vorkommt.

Grüße
Karl
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